1)Kateter diagnostik \ cebilmek igin ozel
olarak dizayn edilmis o

2)0.014”, 0.018 ve 0.035” kilavu

3)65cm, 90cm, 130cm ve 150cm uzunluk secenekleri olmali ve tiim uzunluklarda 30 derece

acili ve diiz u¢ segenekleri olmalidir.

4)Kateter orgulu yapida olmali ve cok yuksek itilebilirlik dzelligine ve tork kapasitesine

sahip olmalidir.

5)Destek giliclini artirmak icin tapered saft dizaynina sahip olmalidir.

6)Trakabiliteyi artirmak icin Hydrax hidrofilik kaplamaya sahip olmalidir.

7)Emniyetli pozisyonlandirma icin kateterin 5 mm’lik ug kismi radyopak olmali, distal kisminda 4

cm aralilarla 3 adet marker olmalidir.

8)Tuim olgiiler 4F sheath uyumlu ol%aldlr.

9) KV1278
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